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1、项目基本情况 

建设项目名称 铁岭市中心医院医用射线装置应用项目 

建设单位名称 铁岭市中心医院 

建设单位地址 铁岭市银州区岭东街 18 号 

建设项目性质 新建 项目用途 医学诊疗 

法人代表姓名 贺佳辉 联系电话 024-72213601 

联系人 吴文玉 联系电话 17604107027 

项目建设时间 2008.10 
项目建成投入使

用时间 
 2009.05 

项目环评内容 使用 1 台 12MeV 直线加速器和 1 台 DSA 

项目验收内容 使用 1 台 DSA 

环评报告表 

编制单位 

编制单位 辽宁辐洁环保技术咨询有限公司 

编制日期 2010 年 7 月 

环评报告表 

审批部门 

审批文号 辽环辐表[2010]073 号 

审批部门 辽宁省环境保护厅 

审批日期 2010 年 9月 3 日 

辐射安全许可证 

发放时间 
2017 年 8月 21 日 

项目简介 

2010年 7月铁岭市中心医院委托辽宁辐洁环保技术咨询有限公司完成对其医用

射线装置应用项目的辐射环境影响评价（辽环辐表[2010]073 号） 

本项目环评及审批内容包括使用现有的 1 台 12MeV 直线加速器和 1 台 DSA； 

本项目验收内容包括使用 1 台 DSA；项目环评内容里的 1台 12MeV 直线加速器

因已报废，故本次验收未涉及。对比见表 1-1。 

表 1-1 项目环评内容与项目验收内容对比表 

环评内容 本次验收内容 备注 

设备 

序号 设备名称 参数 序号 设备名称 参数 位置 

1 直线加速器 12MeV - - - 已报废 

2 DSA 125kV 1 DSA 125kV 无变化 
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2、验收依据及标准 

验

收

依

据

 

 《中华人民共和国放射性污染防治法》 中华人民共和国主席令第 6 号 

    2003 年 10 月 

 《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第 682 号 2017年 10 月 

 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 国务院令第 449 号 

2005 年 12 月   

 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 国家环境保护总局令第 13 号 

2001 年 12 月 

 《辽宁省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知》 

辽环发[2018]9 号 

 《铁岭市中心医院医用射线装置应用项目辐射环境影响报告表》辽宁辐

洁环保技术咨询有限公司 2010 年 7 月 

 《铁岭市中心医院医用射线装置应用项目环评审批意见》（辽环辐表

[2010]073 号） 辽宁省环境保护厅 2010年 9月 3 日 

验

收

标

准

 

 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 

B1.1 职业照射 

B1.1.1 剂量限值 

B1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述

限值: 

a）由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量（但不可做追溯性平

均），20mSv； 
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验

收

标

准

 

根据本项目环评报告表，验收时取限值的四分之一，即 5.0mSv 作为职业照

射人员的年剂量约束值。    

B1.2 公众照射 

B1.2.1 剂量限值 

实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下

述限值： 

a）年有效剂量，1mSv； 

根据本项目环评报告表，验收取限值的 10%，即 0.1mSv 作为公众的年剂

量约束值。 

 《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 

5.4  a）具有透视功能的 X 射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量

率控制目标值应不大于 2.5μ Sv/h。 

 《中国环境天然放射性水平》  国家环保局   1995 年 

    铁岭市室内、室外 X-γ 外照射空气吸收剂量率本底值分别为（55.9～

124.6）nGy/h 及（25.4～83.1）nGy/h。 

 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001） 

 《环境核辐射监测规定》（GB12379-90） 
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3、项目概况 

3.1 项目地理位置 

铁岭市中心医院位于铁岭市银州区岭东街 18 号。医院东临田地（蔬菜大棚），

南侧为文荟花园，西临 102 国道，北靠岭东街。DSA 治疗室位于医院病房楼二楼，

楼上无建筑物，楼下是透析室。           

项目地理位置见附图 1 

项目现势地形见附图 2 

3.2 项目验收监测内容及技术参数 

项目验收内容为使用 1 台 DSA。DSA 设备见照片 1。验收项目内容参数见表 3-1。 

表 3-1  验收项目内容及技术参数 

序号 名称及型号 主要技术参数 类别 用途 位置 

1 DSA(FD20) 125kV Ⅱ类 诊断治疗 病房楼二楼 

 

 

 

 

照片 1  DSA 设备图 
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3.3 DSA 所在治疗室屏蔽参数 

 DSA 治疗室的辐射防护参数如下： 

名称 屏蔽 环评设计厚度（mm） 实际施工厚度（mm） 

DSA

室 

东侧防护墙 200 毫米混凝土 200 毫米混凝土 

西侧防护墙 430 毫米混凝土 430 毫米混凝土 

北侧防护墙 430 毫米混凝土 430 毫米混凝土 

南侧防护墙 200 毫米混凝土 200 毫米混凝土 

棚顶屏蔽墙 200 毫米混凝土 200 毫米混凝土 

防护门 12毫米铅板+26mm铁板 12 毫米铅板+26mm 铁板 

铅窗 4 毫米铅玻璃 4 毫米铅玻璃 
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4、监测内容、工况及布点原则 

4.1 监测内容 

对 1 台 DSA 工作场所及周围环境的 X-γ 辐射空气吸收剂量率进行监测，。 

4.2 监测布点原则 

对 DSA 工作场所进行监测布点,周围环境布点方式是以 DSA 为中心，以 25m、

50m、100m 为半径画 3 个同心圆，再按 45°圆心角将同心圆分为 8 等份对 DSA室周

围环境进行监测。 

DSA 工作场所监测布点见附图 3。 

DSA 楼下监测布点见附图 4。 

4.3 监测工况 

本项目验收的 1 台 DSA 的验收监测工况见表 4-1。 

表 4-1  验收监测工况 

序号 名称型号 额定参数 实际参数 验收工况 

1 DSA(FD20) 125kV 95kV 76% 
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5、监测质量保证 

现场监测时每个监测点读取 10 个测量值为一组，取其平均值为最终测量值。 

现场监测仪器经过国家计量检定部门检定，仪器在检定的有效期内使用；监测

单位通过辽宁省质量技术监督局资质认定，具有在中华人民共和国境内出具法定数

据的资质；参加监测的人员均经考核，持证上岗。 

监测方法及仪器检定状况，见表 5-1。 

表 5-1 监测方法及仪器检定状况 

AT1121 便携式

X-γ 剂量率仪 

能量响应：0.025-10MeV 

量程：50nSv/h-10Sv/h 

中国计量科学研究院 

有效期：2018.7.14 

监测方法 《环境地表γ 辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93） 

资质证书 

证书编号：16062034M045 

有效期至：2022.8.21 

发证机关：辽宁省质量技术监督局 
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6、验收监测结果 

6.1 DSA 治疗室监测结果 

DSA 治疗室 X-γ 辐射空气吸收剂量率监测结果见表 6-1，治疗室周围环境 X-

γ 辐射空气吸收剂量率监测结果见表 6-2。 

表 6-1 DSA 治疗室 X-γ 辐射空气吸收剂量率监测结果 

点

号 
位    置 

X-γ 辐射空气吸收剂量率

(nGy/h)室内 

关机 开机 

1 DSA 南操作位 130 131 

2 DSA 南观察窗左侧 30cm 处 131 132 

3 DSA 南观察窗中侧 30cm 处 130 131 

4 DSA 南观察窗右侧 30cm 处 131 131 

5 DSA 南医生进出门外左侧 30cm 处 130 131 

6 DSA 南医生进出门外中部 30cm 处 130 131 

7 DSA 南医生进出门外右侧 30cm 处 130 131 

8 DSA 西操作位 139 139 

9 DSA 西观察窗左侧 30cm 处 138 138 

10 DSA 西观察窗中侧 30cm 处 138 138 

11 DSA 西观察窗右侧 30cm 处 138 138 

12 DSA 西患者进出门外左侧 30cm 处 125 124 

13 DSA 西患者进出门外中部 30cm 处 125 127 

14 DSA 西患者进出门外右侧 30cm 处 125 139 

15 DSA 西医生进出门外左侧 30cm 处 124 138 

16 DSA 西医生进出门外中部 30cm 处 125 126 

17 DSA 西医生进出门外右侧 30cm 处 124 125 

18 DSA 北墙外 30cm 处（偏西） 122 123 

19 DSA 北墙外 30cm 处 122 122 

20 DSA 北墙外 30cm 处（偏东） 123 121 

21 DSA 西墙外 30cm 处（偏南） 123 122 

22 DSA 西墙外 30cm 处 123 122 

23 DSA 西墙外 30cm 处（偏北） 123 122 
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24 DSA 南墙外 30cm 处（偏西） 122 123 

25 DSA 南墙外 30cm 处 123 124 

26 DSA 南墙外 30cm 处（偏东） 123 123 

27 DSA 东墙外 30cm 处（偏南） 122 121 

28 DSA 东墙外 30cm 处 121 120 

29 DSA 东墙外 30cm 处（偏北） 122 119 

30 DSA 手术人员位 122 1260 

31 DSA 楼下 148 150 

监测值范围 121～139 119～1260 

标准限值 2.5×10
3
 

 

监测结果可知，在验收工况下，除 DSA 手术人员点位外，治疗室各点位 X-γ 辐

射空气吸收剂量率监测数值均在《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）

限值范围内，开关机数值基本一致。 

表 6-2  DSA 治疗室周围环境监测结果 

测点 监测点位置 

X-γ 辐射空气吸收剂量率 (nGy/h) 

开机 关机 

室内 室外 室内 室外 

1 DSA 北侧约 10m 处 — 121 — 122 

2 DSA 北侧约 35m 处 — 120 — 122 

3 DSA 北侧约 80m 处 — 119 — 120 

4 DSA 西北侧约 10m 处 — 121 — 120 

5 DSA 西北侧约 35m 处 — 120 — 120 

6 DSA 西北侧约 80m 处 — 119 — 120 

7 DSA 西侧约 10m 处 — 120 — 120 

8 DSA 西侧约 35m 处 — 119 — 120 

9 DSA 西侧约 80m 处 — 119 — 120 

10 DSA 西南侧约 10m 处 — 120 — 120 

11 DSA 西南侧约 35m 处 — 119 — 119 

12 DSA 西南侧约 80m 处 — 118 — 118 

13 DSA 南侧约 10m 处 — 123 — 123 

14 DSA 南侧约 35m 处 — 121 — 123 
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15 DSA 南侧约 80m 处 — 119 — 120 

16 DSA 东南侧约 10m 处 — 122 — 120 

17 DSA 东南侧约 35m 处 — 122 — 121 

18 DSA 东南侧约 80m 处 — 120 — 120 

19 DSA 东侧约 10m 处 — 121 — 121 

20 DSA 东侧约 35m 处 — 119 — 120 

21 DSA 东侧约 80m 处 — 119 — 120 

22 DSA 东北侧约 10m 处 — 120 — 120 

23 DSA 东北侧约 35m 处 — 119 — 120 

24 DSA 东北侧约 80m 处 — 119 — 120 

监测值范围 — 118～123 — 118～123 

由监测结果可知，在验收工况下，治疗室周围环境 X-γ 辐射空气吸收剂量率

开关机结果基本一致。 
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7、剂量估算 

本项目验收选择 DSA 手术人员、操作人员作为职业照射人员，DSA 评价范围内 

其他科室工作人员、就诊公众和 DSA 对应一楼透析室患者作为公众，进行本项目所

致年有效剂量估算。 

7.1 人群组划分 

职业照射人员：DSA 手术人员、操作人员。 

公众：医院其他科室的医护人员及医院周围居民。 

7.2 剂量估算 

辐射项目对人群组产生的有效剂量当量用下式进行估算： 

Hx-γ =Dx-γ ·K·t 

式中：Hx-γ —有效剂量当量（Sv）； 

Dx-γ —环境地表γ 辐射空气吸收剂量率，Gy/h； 

K—有效剂量当量率与空气吸收剂量率比值，采用 0.7Sv/Gy； 

t—辐射场所停留时间，h； 

该项目在运行时所致职业照射人员及公众的年有效剂量估算结果见表 7-1。 

 

表 7-1 该项目在运行时所致职业照射人员及公众的年有效剂量估算结果 

受照射人群 位置 时间（h） 
年有效剂

量(mSv/a) 

年有效剂

量限值

(mSv/a) 

年剂量 

约束值

(mSv/a

) 

职业

照射

人员 

DSA 手术人员 
辐射 

场所 
120 0.1 

20 5.0 

DSA 操作人员 
辐射 

场所 
200 1.95×10-2 

公众 

DSA 评价范围内 

其他科室工作人

员 

辐射 

场所 
200 0 

1.0 0.1 
就诊公众 

辐射 

场所 
20 0 

DSA 对应一楼 

透析室患者 

辐射 

场所 
20 0 
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由估算数值可知，该项目在运行时所致职业照射人员及公众的年有效剂量均符

合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，未对公众产

生附加剂量。 

参照项目单位提供的最近一个年度个人剂量检测报告（检测结果最大值为

0.26mSv）， 该项目职业照射人员年有效剂量估算值远低于个人剂量检测报告年度

剂量累积值。 
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8、规章制度及安全措施落实情况 

8.1 规章制度落实情况 

该单位成立了辐射防护领导小组，制定了《辐射事故应急预案》及相关辐射防

护管理制度。见照片 2～3。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 2～3  辐射防护制度 

8.2 辐射防护设施 

DSA 室安装有铅防护门，铅防护门外设置了“当心电离辐射”警示性标志及工作状

态指示灯。室内设有通风换气设备等。以上辐射防护设施见照片 4～5。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

照片 4  DSA 防护门               照片 5  通风换气设备 
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8.3 辐射工作人员 

该项目现有 26 名辐射工作人员，均取得辐射培训合格证书。 

该单位有个人剂量检测报告，选取最近 4 个季度个人剂量检测报告作为附件。 

8.4 监测仪器及防护用品 

该项目配有辐射环境监测仪器，为辐射工作人员配置了个人剂量计。监测仪器

及防护用品配置清单见表 8-1，照片 6～9。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 6  辐射环境监测仪器           照片 7 剂量报警仪 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 8 个人剂量计                照片 9  防护用品 
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表 8-1 监测仪器及防护用品配置清单 

内容 名称 数量 

监测仪器 
X-γ 辐射剂量率仪 1 台 

个人剂量报警仪 1 台 

防护用品 

个人剂量计 52 套 

乳腺防护 1 套 

分体铅衣 11 套 

防护脖套 6 个 

防护眼镜 5 个 

铅围裙 1 套 

铅帽 12 顶 

铅围领 10 套 

 铅手套 1 套 

8.5 辐射安全许可证 

该单位已按规定申领了《辐射安全许可证》（证书编号：辽环辐证[02729]）。见

附件 3。 

8.6 环评及环评批复落实情况 

环评及环评批复落实情况见表 8-2。 

 

表 8-2  环评及环评批复落实情况 

项目 要求 落实情况 

《环评》污

染防治措

施 

DSA 治疗

室防护措

施 

1 
穿越防护墙的导线，导管均不影响

其屏蔽效果 

已落实，监测数据正

常。 

2 
治疗室和控制室之间安装监视和

对讲设备 

未安装监控，情况说明

见附件 11 

3 防护门必须与 DSA 联锁 已落实 

4 DSA 治疗室内设置停机、开门按钮 已落实 

5 屏蔽墙、防护门满足辐射防护要求 
已落实，监测数据正

常。 

6 
屏蔽门的门体与墙体重叠长度不

小于门与墙间距的 10 倍 已落实，见照片 4。 

7 治疗室外醒目处安装工作指示灯 已落实，见照片 4。 

8 
治疗室外醒目处安装规范的电离

辐射警告标志 已落实，见照片 4。 
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表 8-2（续） 

项目 要求 落实情况 

《环

评》污

染防治

措施 

管理

措施 

1 建立监测技术档案 已落实，见附件 10 

2 配备个人剂量计和报警仪 
已落实，见照片

7～8. 

3 对门机联锁装置定期检查 已落实 

4 成立辐射防护领导小组 已落实，见附件。 

5 建立、健全操作规程等规程制度 已落实，见附件 5。 

6 制定应急预案 已落实，见附件 4。 

7 定期进行辐射防护知识的培训和安全教育 
已落实，见附件 5、

6。 

8 建立个人剂量档案 已落实，见附件 7。 

9 对放射治疗工作人员进行身体健康体检 已落实，见附件 8 

《环评

批复》

第三条 

1、健全电离辐射防护制度，建立经常定期的巡检制度、

各相关岗位工作制度及事故应急预案。 

已落实，见照片

2～3，附件 4～5。 

2、在辐射工作场所显著位置设立规范的“当心电离辐射”

警示标志牌。 
已落实，见照片 4。 

3、DSA 治疗室机房必须符合环评要求及辐射防护要求。防

护门上方设置工作状态指示灯。 
已落实，见照片 4。 

4、配备辐射环境监测仪器、个人剂量报警仪、个人剂量

计及防护用品；加强对设备和防护装置的检修、维护，确

保工作场所的辐射安全。 

已落实，见表 8-1。 
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 9、验收监测结论 

验收监测结论 

1、现场监测结果表明，在验收工况下，DSA 工作场所 X-γ 辐射空气吸收剂量

率监测数值除手术人员位置监测点位外，其余点位均符合《医用 X 射线诊断放射防

护要求》（GBZ130-2013）的要求。DSA 室周围环境 X-γ 辐射空气吸收剂量率开关机

监测数值基本一致。 

2、两类人群组剂量估算结果表明，该项目在运行时所致职业照射人员及公众

的年有效剂量均低于国家限值，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

（GB18871-2002）的要求，未对公众产生附加剂量。 

3、该项目基本落实了环评及环评批复的相关要求。 
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建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表 
建设项目名称 铁岭市中心医院射线装置应用项目 地点 铁岭市银州区岭东街 18 号 

建设单位 铁岭市中心医院 邮编 112000 电话 024-72213601 

行业类别 医疗卫生 项目性质 已建 

设计生产能力  建设项目开工日期 2008.10 

实际生产能力  投入试运行日期 2009.5 

报告书（表）审批部门 辽宁省环境保护厅 文号 
辽环辐表

[2010]073号 
时间 2010.9.3 

初步设计审批部门  文号  时间  

环保验收审批部门 自主验收 文号  时间  

报告书（表）编制单位 辽宁辐洁环保技术咨询有限公司 投资总概算 1000万 

环保设施设计单位 铁岭市设计院 环保投资概算 50 万 比例 5% 

环保设施施工单位 铁岭种畜场建筑公司 实际总投资 1000万 

环保验收监测单位 辽宁天圆检测有限责任公司 环保投资 50 万 比例 5% 

废水 废气治理 噪声治理 固废治理 绿化及生态 其它 

万元 万元 万元 万元 万元 万元 

新增废水处理设施能力 t/d 新增废气处理设施能力 Nm3/h 年平均工作时 h 

污    染    控    制    指    标 

控 制 

项 目 

原有 

排放

量 

（1） 

新建

部分

产生 

量 

（2） 

新建部

分处理 

削减量 

（3） 

以新

带老

削减 

量 

（4） 

排放

增减  

量 

（5） 

排放 

总量 

（6） 

允许

排放

量 

（7） 

区域

削减 

量 

（8） 

处理 

前浓度 

（9） 

实际 

排放 

浓度 

（10） 

允许 

排放 

浓度 

（11） 

废水            

CODcr            

石油类            

氨氮            

废气            

SO2            

粉尘            

烟尘            

氮氧

化物 
           

废气            

固废            
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附图 1 项目地理位置图 

铁岭市中心医院 
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附图 2 项目现势地形图 
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附图 4 DSA 周围环境监测布点图 铁
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附件 

1 委托书 

2 审批意见 

3 辐射安全许可证 

4 《放射事件应急处理预案》 

5 辐射防护相关工作制度 

6 辐射工作人员培训证书 

7 个人剂量监测报告 

8 职业健康检查报告书 

9 辐射工作单位年度评估报告（2017 年度）封皮 

10 DSA 辐射验收监测报告 

11 关于 DSA 室未安装监控的情况说明 

12 关于 12MV 直线加速器报废的说明 

13 DSA 室所在二层平面图 

14 DSA 室楼下一层平面图 
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铁岭市中心医院辐射工作人员培训登记表 

序号 姓名 性别 学历 
辐射安全与防护培训 

培训时间 证书编号 

1 李雅丽 女 本科 2017.06.07 辽 M0038 

2 王楠 男 本科 2017.06.07 辽 M0039 

3 刘兵 女 研究生 2017.06.07 辽 M0040 

4 佟元涛 男 本科 2017.06.07 辽 M0041 

5 郭艳 女 本科 2017.06.07 辽 M0042 

6 高大航 女 大专 2017.06.07 辽 M0043 

7 马伟 女 大专 2017.06.07 辽 M0044 

8 王晨光 男 本科 2017.06.07 辽 M0045 

9 刘广东 男 本科 2017.06.07 辽 M0046 

10 李克 男 本科 2017.06.07 辽 M0047 

11 钱安平 男 硕士 2017.06.07 辽 M0048 

12 王淑芳 女 本科 2017.06.07 辽 M0049 

13 王帅 男 硕士 2017.06.07 辽 M0050 

14 高丽洁 女 大学 2017.06.07 辽 M0051 

15 潘彦波 男 本科 2017.06.07 辽 M0052 

16 刘聪 女 本科 2017.06.07 辽 M0053 

17 贾蕙闻 女 专科 2017.06.07 辽 M0054 

18 庞博 男 本科 2017.06.07 辽 M0055 

19 孙伟 男 本科 2017.06.07 辽 M0056 

20 栾思斯 女 本科 2017.06.07 辽 M0057 

21 刘强 男 本科 2017.06.07 辽 M0058 

22 杨修 男 大专 2017.06.07 辽 M0059 

23 郭敬茹 女 硕士 2017.06.07 辽 M0060 

24 马然 女 本科 2017.06.07 辽 M0061 

25 张柏洪 男 本科 2017.06.07 辽 M0062 

26 马俊 男 硕士 2017.06.07 辽 M0063 
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27 任照江 男 中专 2017.06.07 辽 M0064 

28 冯力 女 本科 2017.06.07 辽 M0065 

29 杨坤 男 本科 2017.06.07 辽 M0066 

30 冯晖 男 本科 2017.06.07 辽 M0067 

31 庞兰 女 中专 2017.06.07 辽 M0068 

32 刘笑媚 女 本科 2017.06.07 辽 M0069 

33 李娜 女 本科 2017.06.07 辽 M0070 

34 王健秋 女 本科 2017.06.07 辽 M0071 

35 韩立春 男 中专 2017.06.07 辽 M0072 

36 贾楠 男 大专 2017.06.07 辽 M0073 

37 马俊 女 本科 2017.06.07 辽 M0075 

38 李妍 女 本科 2017.06.07 辽 M0076 

39 杨彩霞 女 本科 2017.06.07 辽 M0077 

40 吕总汇 男 本科 2017.06.07 辽 M0078 

41 张志亮 男 本科 2017.06.07 辽 M0079 

42 张海燕 女 本科 2017.06.07 辽 M0080 

43 曹淑丽 女 中专 2017.06.07 辽 M0081 

44 刘晓红 女 本科 2017.06.07 辽 M0082 

45 石光 男 本科 2017.06.07 辽 M0083 

46 张秀娟 女 本科 2017.06.07 辽 M0084 

47 杨英 女 中专 2017.06.07 辽 M0085 

48 田东旭 男 本科 2017.06.07 辽 M0086 

49 任刚 男 本科 2017.06.07 辽 M0087 

50 黄静 女 本科 2017.06.07 辽 M0088 

51 任砚冰 女 本科 2017.06.07 辽 M0089 

52 黄媛媛 女 硕士 2017.06.07 辽 M0090 

53 白艳凤 女 本科 2017.06.07 辽 M0091 

54 宣丽君 女 本科 2017.06.07 辽 M0092 

55 常璐瑶 女 本科 2017.06.07 辽 M0093 

56 赵德强 男 本科 2017.06.07 辽 M0094 
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57 张慧镌 女 本科 2017.06.07 辽 M0095 

58 王倩 女 本科 2017.06.07 辽 M0096 

59 曹丹 女 本科 2017.06.07 辽 M0097 

60 郭为明 男 硕士 2017.06.07 辽 M0098 

61 易秀云 女 本科 2017.06.07 辽 M0099 

62 张猛 男 本科 2017.06.07 辽 M0100 

63 许双 女 本科 2017.06.07 辽 M0101 

64 谷田露 男 本科 2017.06.07 辽 M0102 

65 郭琦 男 本科 2017.06.07 辽 M0103 

66 武丹 女 本科 2017.06.07 辽 M0104 

67 曹桂英 女 本科 2017.06.07 辽 M0105 

68 耿晓萌 女 本科 2017.06.07 辽 M0106 

69 朱丽 女 本科 2017.06.07 辽 M0107 

70 张莉 女 本科 2017.06.07 辽 M0108 

71 周智妍 女 本科 2017.06.07 辽 M0109 

72 王博 女 本科 2017.06.07 辽 M0110 

73 艾巍 女 大专 2017.06.07 辽 M0111 

74 韩锋 男 中专 2017.06.07 辽 M0112 

75 刘葳 女 本科 2017.06.07 辽 M0113 

76 囤伟成 男 大专 2017.06.07 辽 M0114 

77 苏腾 男 研究生 2017.06.07 辽 M0115 

78 陈雪 女 本科 2017.06.07 辽 M0116 

79 张兴海 男 研究生 2017.06.07 辽 M0117 

80 魏世光 男 大专 2017.06.07 辽 M0118 

81 张立强 男 中专 2017.06.07 辽 M0119 

82 靳先念 男 本科 2017.06.07 辽 M0120 

83 张尧 男 本科 2018.02.26 辽 M0547 

84 候晓光 男 本科 2018.02.26 辽 M0546 
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